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ВСТУПЛЕНИЕ 

Настоящее руководство является объединенным документом, 
описывающим эксплуатацию и обслуживание электромагнитного 
стимулятора MAGREX.

Настоящее руководство является документом, удостоверяющим 
технические характеристики электромагнитного стимулятора, 
гарантированные производителем.

� ВНИМАНИЕ!

Не приступайте к работе с MAGREX, пока не прочтете этот документ!
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ЧАСТЬ 1. Руководство по 
эксплуатации 
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0. Основная информация 

0.1 Условия окружающей среды 
- Условия эксплуатации 

Температура: +10~+40 °С 

Относительная влажность: 30~75 %

Атмосферное давление: 700~1060 гПа 

- Условия хранения и транспортировки 

Температура: +5~+60 °С 

Относительная влажность: 10~90 % 

Атмосферное давление: 700~1060 гПа 
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0.2 Символ (включая предупреждающие знаки) 

Производитель

� Серийный номер 1 ЕС \REPI 

& Общий предупреждающий 
знак

о Рекомендация

Туре В прикладная часть

Сидеть запрещено

IPXO Защита от попадания 
влаги 

Ограничение по влажности 

Хранить в сухом состоянии 
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Дата изготовления

Уполномоченный 
представитель в 

Европейском Сообществе

Общий запрещающий знак

Внимание, ознакомьтесь с 
сопроводительными 

документами

Запрещено нажатие

Наступать запрещено

Ограничение по температуре

Ограничение по 
атмосферному 

давлению

Условия утилизации
оборудования 
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0.3 Этикетки

0.3.1 Маркировочная этикетка на приборе 

• Product name : Electromagnetic stimulator
• Model name : MAGRES:
• Rating : АС 230 V-, 50/60 Hz, 2.3 kVA
• Product infoпnation :

- Weight : 1 set(60Kg)
- Class 1 equipment
- Coпtinuous operatioп

0.3.2 Маркировочная этикетка на упаковке

• Product name : Electromagnetic stimulator
• Model name : MAGRES:
• Rating : АС 230 V-, 50/60 Hz, 2.3 kVA
• Product information :

- Weight : 1 set(60Kg)
- Class 1 equipment
- Continuous operation
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0.3.3 Маркировочная этикетка на аксессуарах 

, 

• Maпufacturer :

• Accessory name
• Model name

\. 

0.3.4 Информация об упаковке
-  Материал: бумага
-  Размеры: 47 см * 57 см * 128 см 

ш::: 1 1� ----� 

d l._____ _ ____,I 
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0.3.5 Применяемые стандарты

№. Стандарт № Название стандарта

1 Директива по медицинскому оборудованию
93/42/ЕС в редакции 

2007/47/ЕС

2 EN ISO 13485:2016
Медицинское изделие. Системы менеджмента качества. 

Требования для целей регулирования

3 EN 60601-1:2006+А1:2013 
Медицинское электрическое оборудование. Часть 1. Общие 
требования к базовой безопасности и основным 
характеристикам

4 EN 60601-1-2:2015 

Медицинское электрическое оборудование. Часть 1-2.

Общие требования к базовой безопасности и основным
характеристикам. Дополнительный стандарт.

Электромагнитные помехи. Требования и испытания

5 EN 60601-1-6:2010 

Медицинское электрооборудование. Часть 1-6. Общие 
требования к базовой безопасности и основным 
характеристикам. Дополнительный стандарт: удобство 
использования

6 EN 62366:2008 
Медицинские устройства - Применение инженерии 

удобства использования к медицинским устройствам.

7 EN 62304:2006 Медицинские устройства - Применение инженерии
удобства использования к медицинским устройствам.

8 EN ISO 14971:2012 
Медицинские устройства - Применение управления

рисками к медицинским устройствам

9 EN 1041:2008 Информация, предоставленная производителем
медицинских изделий
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10 EN ISO 15223-1:2016 

Медицинские изделия. Символы, используемые на

этикетках медицинских изделий, маркировка и информация,

которые должны быть предоставлены. Часть 1. Общие

требования.

11 MEDDEV 2.4/1 rev.9 Классификация медицинских изделий

12 MEDDEV 2.7.l_rev 4 
Руководство по клинической оценке для производителей и 

уполномоченных органов

13 MEDDEV 2.12/1 rev.8 Руководство по системе наблюдения за медицинскими 
изделиями

14 MEDDEV 2.12/2 rev.2 Послепродажные клинические исследования
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1. Принципы работы

1. 1. Физические и биофизические аспекты НРМТ
Действующим фактором метода высокоинтенсивной импульсной 
магнитотерапии (НРМТ) являются электрические поля, индуцируемые в тканях 
высокоамплитудным магнитным полем. Индуктивные токи (вихревые токи), 
возникающие перпендикулярно линиям магнитного поля (МП), могут вызывать 
деполяризацию клеточных мембран и, как следствие, стимуляцию 
периферических нервных волокон и ритмическое клонирование миофибрилл 
мышечной системы, в том числе гладких мышц сосудов и внутренних органов. 
Индуцированный ток в тканях течет в плоскостях, параллельных плоскости 
катушки, но в противоположном направлении (если ток в катушке течет по 
часовой стрелке, ток в ткани будет течь против часовой стрелки).
Значительная терапевтическая эффективность НРМТ обусловлена   
максимальной пороговой чувствительностью организма к импульсному 
магнитному полю (ИМП), а не к постоянному магнитному полю (ПМП) и 
переменному магнитному полю (ПМП).
Поскольку индуцированный ток прямо пропорционален электропроводности 
тканей, в коже, жировой и костной тканях индуцируются слабые токи. Слабые 
токи не достигают порога раздражения болевых рецепторов. Это делает метод 
НРМТ практически безболезненным (при индукции 0,35 Тл и выше просто 
появляется ощущение "механического толчка"). 

Основные параметры высокоуровневого импульсного магнитного поля (ВИМП):
Магнитная индукция является важнейшей мощностной характеристикой МП, 
отражающей его напряженность. Ее можно определить как плотность магнитного 
потока на веществе, ограниченном замкнутым путем. Тесла – единица 
измерения амплитуды магнитной индукции по системе СИ (Гаусс соответствует 
системе СГС); 1 тесла = 10 000 гаусс). Иногда в качестве параметра магнитного 
поля используют понятие напряженности МП (I). Интенсивность выражается в А/
м (ампер/метр) (или Эрстеда (О) по системе SGS; 10 = 80 А/м). В оборудовании 
НРМТ используются индукции от 0,1 до 3,5 Тл.
Частота стимуляции при максимальной индукции (3 Тесла) колеблется от 0,1 до 
30 Гц; в MAGREX частота стимуляции достигает 30 Гц. Важность этого 
параметра была подчеркнута исследованиями В.Р. (1975), У.А.М.А.Шишло (1979) 
и др., которые описали «частотные диапазоны терапевтической эффективности» 
импульсных полей; Duty усlе - это отношение длительности импульса к периоду 
импульса. Несмотря на высокие значения магнитной индукции при НРМТ, малая 
длительность импульса и сравнительно малая скважность приводят к диссипации 
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энергии, выделяемой в тканях под действием каждого изолированного импульса.

При этом не выявляется эффект накопления эндогенного тепла, а также 

побочные эффекты в виде деструкции тканей (В.С. и др., 1996);

Типы импульсов: возможны одиночные и парные (двойные) импульсы с 

интервалом 1-100 между импульсами в паре (при увеличении интервала 

обеспечивается высокая биологическая и терапевтическая стойкость эффекта), 

высокочастотные импульсы с минимальным интервалом 40 мс между 

раздражителями. Импульсы также могут передаваться в виде цугов (серий 

стимулов) с минимальным интервалом 1 мс между стимулами. По форме 

различают монофазные (монополярные), двухфазные и полифазные импульсы. 

MAGREX использует двухфазные одиночные импульсы. 
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1. 2. Типы используемых катушек
Катушки отличаются по форме и размерам. Таким образом, в кольцевых 
катушках область максимальной магнитной индукции находится на внутренней 
границе (ребрах внутренней окружности). Большие кольцевые катушки 
генерируют сильные, проникающие глубокие поля, но размер их воздействия 
составляет около 5 см.

' 
' 

, ' 
: ..
' .

Операция

·, .,,....Ток катушки

,'' 

�,-М'I j 
-=:::;:==-- .. _,../ 

Обмотка катушки 

-wt--••-11• -81 .... .... .... 1 ,. • 11 • • ....... 
Радиальное смещение от центра катушки (мм) 
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2. Использование по назначению.
MAGREX — это устройство для стимуляции электромагнитным полем высокой 
интенсивности, используемое для облегчения мышечной боли.

- Целевая аудитория. : Взрослые (мужчина и женщина) люди.
(Предполагаемая группа для исключения: Общими противопоказаниями к 
применению MAGREX являются острая артериальная гипотензия, 
сложные заболевания крови, склонность к кровотечениям, 
тромбофлебиты, тромбоэмболии, переломы костей перед 
иммобилизацией, диффузный токсический зоб III стадии, острые гнойные 
воспаления, абсцессы и флегмона перед вскрытием и дренированием 
полостей, желчнокаменная болезнь, эпилепсия.
При этом исключаются дети до 18 лет, беременные женщины, люди 
старше 70 лет и люди с ограниченными возможностями.)
Применимые части тела и прикладные заболевания: лечение мышечной 
боли в плече, талии, руке, ноге и т. д.

- Целевой возраст: от 19 до 70 лет.

- Контактное расстояние и продолжительность магнитного поля: 
Расстояние между катушкой и пациентом должно быть не менее 3 см. 
Процедуру можно проводить от 0 до 30 минут.  

* Предполагаемый профиль оператора 

1) Образование: Обученный врач, умеющий пользоваться электромагнитным
стимулятором.
2) Знание: понимать электромагнитный стимулятор и человеческое тело и
кожу как врач
3) Язык: английский или языки, предложенные в инструкции по эксплуатации
4) Опыт работы: Врач прошел обучение у производителя
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MAGREX может быть использован в лечебных учреждениях, 
нейрохирургических клиниках, экспериментальных лабораториях научно-
исследовательских институтов.
Решение о том, перевешивает ли риск использования возможную пользу в 
каждом отдельном случае, принимается врачом. 

&: ВНИМАНИЕ!

Электромагнитное поле, излучаемое стимуляторами, может повредить 

имплантированные кардиостимуляторы и кохлеарные импланты. 

MAGREX предназначен для использования квалифицированным медицинским 

персоналом, обладающим знаниями в области устройства, имеющим 

соответствующее образование и специальную подготовку.
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3. Предупреждения и указания по технике безопасности

3.1 Общие меры предосторожности

& Обязательно выключайте питание после использования.

& Выключите питание при добавлении охлаждающей воды.

& Не роняйте катушку

& Оператор должен быть защищен от длительных магнитных полей.

& 
Слуховые аппараты рекомендуются при работе с более чем 10000 

стимулов в день.

3.2 Общее предупреждение 

& 
Во избежание риска поражения электрическим током это оборудование 

должно быть подключено только к сети питания с защитным заземлением.

& Никакая модификация этого оборудования не допускается.

& Не модифицируйте данное оборудование без разрешения производителя.

& 
Если это оборудование модифицируется, должны быть проведены 
соответствующие проверки и испытания, чтобы обеспечить безопасное 
использование оборудования.

& КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ не подлежит замене ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 
ПЕРСОНАЛОМ.

& 
Перед использованием данного оборудования полностью ознакомьтесь с 

указаниями и инструкциями, описанными в данном Руководстве.
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& Для лучшего понимания обратитесь к таким вспомогательным 
материалам, как рисунки и фотографии.

& 
Помните о знаках и символах, указывающих на опасности, 

предупреждения и предостережения, а также на другие ссылки.

& 
Внимательно прочтите это Руководство и ознакомьтесь с его содержанием, 
чтобы эффективно предотвратить травмы или ущерб в результате личной 
небрежности.

& Нельзя подвергать изделие сильным ударам.

3.3 Общие запреты 

0 
Следите за тем, чтобы на металлические штыри вилки питания не 
попадала пыль или влага. При чистке используйте чистящее средство 
для ткани

0 
Следите за тем, чтобы на металлические штыри вилки питания не попадала 

пыль или влага. При чистке используйте чистящее средство для ткани

0 Держите устройство и вилку питания вдали от обогревателей или печей. 

0 ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть вилку питания с силой или мокрыми руками. 
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3.5 Во время использования  
1) Проверьте оборудование, работает ли оно нормально или нет.
2) Остановите оборудование при возникновении ненормальных условий для 
оборудования или пациента.
3) Вытащите кабель питания (шнур) при отключении питания
4) Не используйте в местах, где есть легковоспламеняющиеся, 
взрывоопасные жидкости и газы.
5) Защищать кабель (шнур) от агрессивных материалов.
6) Не прикасаться, кроме назначенного персонала
7) Не собирать и не переделывать оборудование по своему усмотрению.
8) Не используйте при высокой температуре и влажности.
9) Не используйте вместе с другим оборудованием или устройствами
10) Не используйте там, где находятся электрические и электронные 

устройства.

11) Следуйте порядку работы в руководстве по эксплуатации
12) Нужен врач или направление и рецепт врача 

3.6 Запрещенные действия

1. Пациент, которому установили кардиостимулятор
2. Беременные женщины и кормящие матери
3. Вокруг сердца больного со слабым сердцем или пороком 
сердца.
4. Пациент, у которого был установлен стимулятор спинного 
мозга или мочевого пузыря.
5. Церебральные сосудистые нарушения (больные с 
инсультом)
6. Пациент с повреждением головного мозга или 
хирургическим вмешательством на головном мозге.
7. Dокруг сонного синуса
8. Имплантированная часть пациента
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4. Описание устройства
4.1 Наименование деталей и описание

основного корпуса

ф .. 

1 '- .. 

р([) 

• l ...

№

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

Наименование

Электромагнитная Катушка

Панель управления

Выключатель

Розетка

Держатель

---· --

Дверца заливной горловины 
охлаждающей жидкости
Кнопка питания ЖК-дисплея

Переключатель выбора 
режима

® 

v 

Описание

Часть, вызывающая электромагнитный импульс

Часть, управляющая стимуляцией и различными 
функциями
- частота, интенсивность, продолжительность и режимы сеанса

Часть, вызывающая электромагнитный импульс

Часть освобождает и удерживает шейку катушки

Деталь, контролирующая положение при лечении, с 3-
точечным шарниром 
Входная дверь для добавления охлаждающей жидкости

Кнопка включения/выключения ЖК-части

Наберите, чтобы установить значение выбранного меню
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4.2 Аксессуары (Возможна продажа по отдельности) 
№. Рисунок Название

1 Power саЫе 

Описание 

СаЫе to supplying external АС power to 

main body. 

10A,250V 

1.0 mm2 
* ЗС 

4.3 Компоненты (могут быть проданы только с основным корпусом)

№. Рисунок

1 

2 

3 

Название

Держатель

Круглая катушка

(Базовая катушка)

8-образная
катушка
(Дополнительная
катушка)

19 / 43 

Описание

Длина: Мах 850мм
Высота: 220 мм
Радиус вращения: 360°
Грузоподъемность: Мах 8 кг
3-х точечный шарнир

170 мм кольцевая катушка
Пользователь может 
выбрать одну из катушек 
между кольцевым типом и 
8-образным типом.

230 мм 8-образная катушка

Пользователь может 

выбрать одну из катушек 

между кольцевым типом и 

8-образным типом.
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4.4 Размеры
4.4.1 Основная часть
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- Габариты (Ш*Д*В): 380 мм * 520 мм * 950 мм

- Вес: 60 кг

•• 

1 ' 

950мм

530мм 
1 

.................. 
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.................. , ................ . 
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... ,., .. , ........
··················

н�ш�;штI� 
. .... ····•···· 

510мм

- -

380мм 520мм

4.4.1 Аксессуары

4.4.1.1 Силовой кабель

- Длина: 1800 мм

- Вес: 220 г

1800мм
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4.4.2 Компоненты

4.4.2.1 Держатель

- Размер (Д):: 101,5 мм + 255 мм + 80 мм + 305 мм

- Вес: 4,4 кг

4.4.2.2 Катушка кольцевого типа

- Размер (Ш * Д): 170 мм * 350 мм

- Длина катушки с кабелем: 1550 мм

- Вес: 2,1 кг
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4.4.2.3 8-образная катушка

- Размер (Ш * Д): 228 мм * 343 мм

- Длина катушки с саЫе: 1540 мм

- Вес: 2,2 кг
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4.5 Описание функций кнопок и регуляторов панели управления 
4.5.1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим 

ф ® ® @ ® ® Ф® 

MODE SELECТION 

12:06 

:·о···-\; \ / 
·"-,___ _.,/

SESSION INTENSIТY 

S.,ART / S.TOP 

№ Название Функция

ф Иконка температуры катушки

Температура электромагнитной катушки 
отображается в пяти сегментах. Если 
температура поднимется до 5 уровня, 
раздастся звуковой сигнал с 
предупредительным сообщением, и работа 
оборудования будет остановлена. 

Уровень Температурный диапазон

1-й зеленый сегмент при температуре ниже 30°С

2-й зеленый сегмент при температуре катушки от 30°С до 34°С 

3-й зеленый сегмент при температуре катушки от 34°С до 38°С 

Желтый сегмент при температуре катушки от 38°С до 41°С 

Красный сегмент
если температура катушки превышает 41 °С, при этом 
блокируется кнопка «ПУСК» и команды подачи стимула со 
всех внешних устройств.

(2) МВ1 Индикатор температуры

Температура платы питания 1-й области 
отображается в виде пяти сегментах. Если 
температура поднимется до 5 уровня, 
раздастся звуковой сигнал с 
предупредительным сообщением, и работа 
оборудования будет остановлена. 
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® МВ2 Индикатор температуры 

Температура платы питания 2-й области 
отображается в виде пяти сегментах. Если 
температура поднимется до 5 уровня, раздастся 
звуковой сигнал с предупредительным 
сообщением, и работа оборудования будет 
остановлена. 

Значок индикатора уровня 

охлаждающей жидкости

Уровень охлаждающей жидкости в резервуаре 
отображается тремя ступенями. при нехватке 
охлаждающей жидкости отображается 
сообщение «Недостаток охлаждающей 
жидкости».

® Кнопка выбора 
предустановленного режима

Коснитесь кнопки PRESET, чтобы перейти 
в предустановленный режим.

® 

ф 

Кнопка выбора режима AUTO Нажмите кнопку AUTO, чтобы перейти в 
автоматический режим.

® Кнопка настроек Настройка на ЖК-экране

Кнопка выбора режима 

в режиме AUTO

Коснитесь кнопки выбора режима в режиме 

АВТО и выберите значение от 1 до 30 с 

помощью переключателя выбора режима.

@ Кнопка СТАРТ/СТОП Запуск или остановка работы оборудования

@ Кнопка выбора сессии

Устанавливает общее время работы 
оборудования и отображает оставшееся время. 
Коснитесь кнопки и установите значение от 1 до 
90 минут с помощью переключателя выбора 
режима. Оставшееся время отображается при 
запуске оборудования.

@ Кнопка ИНТЕНСИВНОСТИ

Устанавливает и отображает интенсивность 
оборудования. Нажмите кнопку и установите 
значение от 1 до 100% с помощью 
переключателя выбора режима.
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Кнопка перехода к 
предыдущему меню

Вернуться в предыдущее меню 
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4.5.2 Предустановленный режим 

ф 

� 

® ® @ 

.. , ML> w.11rf• 

· ·i"o · ..

MODE SELECТION 

о
' '1 

'.. / 
. . 

SТдlП /SТОР 
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® ® Ф® 

Pf'!ES[Т AIJТO � о

VAJ.UE AOJUSТ 

FREOUENcY 30 Hz 1 
. 

TRAIN S sec 

0% 

PAUSE S sorc 

INTTNSIТY 
5ESSION 12 16 

№ Название Функция 

ф Иконка температуры катушки

Температура электромагнитной катушки 
отображается в пяти сегментах. Если 
температура поднимется до 5 уровня, раздастся 
звуковой сигнал с предупредительным 
сообщением, и работа оборудования будет 
остановлена. 

Сегмент Температурный диапазон

1-й зеленый сегмент при температуре ниже 30°С

2-й зеленый сегмент при температуре катушки от 30°С до 34°С 

3-й зеленый сегмент при температуре катушки от 34°С до 38°С 

Желтый сегмент при температуре катушки от 38°С до 41°С 

Красный сегмент
если температура катушки превышает 41 °С, при этом 
блокируется кнопка «ПУСК» и команды подачи стимула со 
всех внешних устройств.

(2) МВ1 Индикатор температуры

Температура платы питания 1-й области 
отображается в виде пяти сегментах. Если 
температура поднимется до 5 уровня, раздастся 
звуковой сигнал с предупредительным 
сообщением, и работа оборудования будет 
остановлена. 

® МВ2 Индикатор температуры
Температура платы питания 2-й области 

отображается в виде пяти сегментах. Если 
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температура поднимется до 5 уровня, раздастся 
звуковой сигнал с предупредительным 
сообщением, и работа оборудования будет 
остановлена.  

Значок индикатора уровня 

охлаждающей жидкости

Уровень охлаждающей жидкости в резервуаре 
отображается в три этапа. при нехватке 
охлаждающей жидкости отображается 
сообщение «Недостаток охлаждающей 
жидкости».

(5) Кнопка выбора 
предустановленного режима

Коснитесь кнопки PRESET, чтобы перейти в 
предустановленный режим.

® Кнопка выбора режима AUTO Нажмите кнопку AUTO, чтобы перейти в 
автоматический режим.

(!) Кнопка перехода к 
предыдущему меню

Вернуться в предыдущее меню 

® Кнопка настроек Настройка на ЖК-экране

Кнопка выбора режима в 

режиме AUTO

Коснитесь кнопки выбора режима в режиме 

АВТО и выберите значение от 1 до 30 с 

помощью переключателя выбора режима.

@ Кнопка СТАРТ/СТОП Запуск или остановка работы оборудования

@ Кнопка выбора ЧАСТОТЫ

Устанавливает и отображает рабочую частоту. 
Коснитесь кнопки и установите значение от 1 до 
150 Гц с помощью переключателя выбора 
режима.

@ Кнопка TRAIN 

Устанавливает и отображает время 
стимуляции. Коснитесь кнопки и 
установите значение от 1 до 90 секунд с 
помощью переключателя выбора режима.

@ Кнопка ПАУЗА

Устанавливает и отображает время паузы. 
Коснитесь кнопки и установите значение от 1 
до 90 секунд с помощью переключателя 
выбора режима.

@ Кнопка выбора сессии

Устанавливает общее время работы 
оборудования и отображает оставшееся время. 
Коснитесь кнопки и установите значение от 1 до 
90 минут с помощью переключателя выбора 
режима. Оставшееся время отображается при 
запуске оборудования.

@ Кнопка ИНТЕНСИВНОСТИ

Устанавливает и отображает интенсивность 
оборудования. Нажмите кнопку и установите 
значение от 1 до 100% с помощью 
переключателя выбора режима.
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5. Технические характеристики
1    Магнитная стимуляция 

Амплитуда (интенсивность) магнитной индукции 0~7,5 Тл ± 20 %

Форма стимулирующего импульса Двухфазный 

Длительность импульса 300 мкс

2    Эксплуатация MAGREX 

Интенсивность стимуляции 0~100 % 

Частота стимуляции 0.1~150 Гц 

Продолжительность цикла стимуляции 0.5~90 с

Паузы между стимуляциями 0~90 с

Время сеанса 0,5 ~ 90 мин.

3    Режим стимуляции  

30 Автоматический режим

Предустановленный режим 30 

4    Напряжение, Мощность  

Напряжение питания 230 В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность, не более Макс. 2,3 кВА

5    Размеры 

Основной корпус (Ш*Д*Н, мм) 380*520*950 

Общий вес 60 кг 

Тип безопасности в
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Список аксессуаров

f 1 [ Кабель питания

Список компонентов
1 Держатель 

2 Катушка

3 Катушка 

MR-IFU-01(Rev.OJ 2019.07.01 

10А 

3-точечное соединение

Кольцевая катушка (базовая)

8-образная катушка (опционально)
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6. Метод работы
6.1. Упаковка и транспортировка
Упаковка должна соответствовать принятой при изготовлении и доставке. В 
случае повреждения заводской упаковки, но предполагается длительное 
хранение и транспортировка MAGREX, соблюдайте следующие рекомендации:
MAGREX с эксплуатационной документацией должен быть упакован в 
полиэтиленовый пакет или картонную коробку.
Картонная коробка должна быть обернута рареговой лентой или самоклеящейся 
лентой.
MAGREX может транспортироваться всеми видами крытых транспортных 
средств (кроме неотапливаемых гондол) в соответствии с правилами перевозки 
грузов для каждого вида транспорта.
Перевозка MAGREX морским транспортом должна осуществляться в 
соответствии с «Правилами безопасности морских перевозок генеральных 
грузов».
Тип отгрузки – контейнерами и сборными партиями.

6. 2. Состав и характеристики

6. 2. 1. Состав
Оборудование в основном состоит из основного корпуса для управления и выдачи 

мощности, катушки, стимулирующей электромагнитное поле, рычага для удержания 

катушки, силового кабеля и т. д.

6. 2. 2. Безотказность
Отключение питания должно происходить при перегорании предохранителя (250В, 

10А) при протекании сверхтока в оборудовании по линии электропередачи.

Головка катушки оснащена датчиком температуры, поэтому, когда температура 

слишком высока или радиатор охлаждения не работает, оборудование 

немедленно останавливается.

В случае перегрева индикатор температуры катушки загорается на красном 

сегменте. 
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6. 2. 3. Основные положения 
MAGREX предназначен для генерации электромагнитного импульса высокой 
интенсивности и включает в себя электронный блок и катушку.

Принцип действия магнитного стимулятора основан на разряде конденсаторной 
системы высокого напряжения и большой силы тока на стимулирующую катушку 
из медной проволоки (так называемую "катушку") в момент замыкания силового 
ключа. В это время в катушке возникает импульсное магнитное поле. Это поле 
инициирует ток в тканях тела, расположенных рядом, что вызывает нервный 
импульс, как при обычном электрическом раздражении.
Магнитный стимулятор может работать в нескольких режимах:

− Автономный одиночный импульс заданной амплитуды
− Автономный, в режиме повторяющейся стимуляции режим 

стимуляции последовательностями (сериями импульсов) в 
течение некоторого периода времени (время сеанса). Эти 
стимуляции имеют определенную продолжительность и 
определенные паузы между ними.

− Под управлением цифровых ЭМГ систем других производителей. 
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6. 3. Метод работы

* Требования безопасности при использовании MAGREX
В целях обеспечения техники безопасности и исключения опасности 
поражения электрическим током медицинского персонала или пациента 
медицинскому персоналу ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- использовать стимулятор, который был смонтирован и установлен
неправильно, без соблюдения указаний данного руководства; 

- Устранить неисправности путем вскрытия комплектующих, входящих в
комплект поставки;

- Проводить осмотры, когда электронный блок или другие устройства,
используемые вместе со стимулятором не работают.

При работе с MAGREX соблюдайте действующие правила техники 
безопасности при работе с электроустановками.
Перед использованием всегда тщательно проверяйте корпус катушки на 
наличие трещин и других признаков повреждения или реакции на напряжение. 
Не используйте катушку, если есть какие-либо признаки разрушения под 
нагрузкой, потому что в противном случае она может разрушиться.
Убедитесь, что в зоне удара (на расстоянии около 5 см и менее от катушки) нет 
лежащих металлических предметов.
Запрещается приближать катушку к электронному оборудованию (компьютеру, 
другим медицинским приборам и т.п.), а также к магнитным носителям 
информации (кредитным картам, дискетам и т.п.) на расстояние до 1 м. 
Магнитное поле, излучаемое катушкой, может привести к ее выходу из строя и 
потере информации.
В случае перегрева внутренних компонентов запуск стимуляции будет 
невозможен. Следует подождать час, пока внутренние компоненты не остынут.
Чтобы защитить пациентов от чрезмерного воздействия магнитных градиентов, 
количество стимуляций должно быть как можно меньше.
Аппарат не предназначен для использования с анестезирующими газами – 
опасность электрического воспламенения. Оператор должен быть защищен от 
долговременных магнитных полей.
Слуховые аппараты рекомендуются при работе с более чем 10 000 
раздражителей в день. Не использовать для детей и хранить в недоступном для 
детей месте.
Следует соблюдать меры предосторожности при стимуляции пациентов с 
подозрением или диагностированным лабильным или гипертоническим 
артериальным давлением.
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6.3.1. Перед использованием
Перед включением питания необходимо убедиться, что электронный блок 

стимулятора и корпуса используемого вместе с ним оборудования не имеют явных 

механических повреждений, которые могут представлять опасность.

Внимание: Убедитесь, что напряжение питания в больнице соответствует 

диапазону напряжения питания (220 В, 50/60 Гц).

1) Подключите кабель питания АС от блока питания к разъему на оборудовании.

(r,) 
2) Подключите один конец шнура питания системы АС к источнику питания. Затем 

подключите другой конец к больничной электрической сети.

3) Положите мобильный телефон, кредитные карты, часы и т. д. в безопасное 

место (на расстоянии не менее 50 см) от электромагнитного поля оборудования.

4) Пациент может лежать на лечебной кровати или сидеть на стуле. 
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6.3.2 Правила хранения 

Магнитный стимулятор следует хранить в упаковке производителя в закрытом 

помещении при температуре от +5°С до +60°С и относительной влажности 

воздуха не более 90% (измерено при температуре 25°С). Воздух не должен 

содержать примесей, вызывающих коррозию. MAGREX следует размещать на 

полках не более чем в четыре ряда.

1) После того, как пользователь использовал оборудование, он должен выключить

главный выключатель панели управления и отсоединить шнур питания.

2) Не оставляйте оборудование во влажном месте. Все легковоспламеняющиеся

вещества или использование огня строго запрещено.

3) Убедитесь, что все аксессуары и детали чистые, используя мягкую ткань/

тампон и спирт после использования.
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7. Руководство и заявление производителя
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8. Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание
Только персонал производителя или компаний, чей персонал прошел обучение у 
производителя, должен выполнять процедуры технического обслуживания. Приведенный 
ниже график не увеличивает световую опасность, если не указано иное. График должен 
соблюдаться. Невыполнение этого требования не ведет к увеличению опасности 
поражения электрическим током, но может привести к серьезному повреждению 
оборудования.

Частота Осмотр/обслуживание

Ежедневно
Проверьте, чистая ли катушка

Проверьте, не повреждена ли  катушка

Каждые 2 года
Проверьте лампу вспышки

Проверить шток

8.2 Как чистить и хранить после использования
1. Очистите катушку

*Обязательно чистите катушку при выключенном питании. *

- Мягкая ткань/тампон и спирт

2. Очистите оборудование: после использования убедитесь, что все детали чистые,

используя мягкую ткань/тампон и спирт.

8.3 Утилизация устройства

-

Этот символ указывает на то, что отходы электрического и 
электронного оборудования не должны утилизироваться вместе с 
несортированными бытовыми отходами и должны собираться 
отдельно. Пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным 
представителем производителя для получения информации 
относительно вывода вашего оборудования из эксплуатации.

38 / 43 

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by

WKmed.by



MR-IFU-01(Rev.0) 2019.07.01 

ЧАСТЬ 2. Руководство по
обслуживанию
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1. Действия в чрезвычайной ситуации
В случаях нарушения электроизоляции любого компонента, входящего в 
комплект МАГРЕКС, что приводит к возникновению аварийной ситуации 
(пожар, механическая неисправность, затопление и эвакуация медицинского 
персонала) и угрозе поражения пациента или персонала электрическим током, 
необходимо полностью обесточить МАГРЕКС. 

2. Признаки ошибки панели управления
Сообщение и причина Симптом 

Вывод сообщения о перегреве катушки
Перегрев 
катушки 

Еггогs due to coil overheating 

Сообщение о перегреве катушки 

отображается на экране вместе 

со звуковым сигналом, и машина 

прекращает работу.

МВ1 Вывод сообщения о перегреве
МВ1 

Перегрев 

Ошибки из-за перегрева платы

МВ1 Сообщение о перегреве 

отображается на экране вместе 

со звуковым сигналом, и машина 

прекращает работу.

МВ2 Вывод сообщения о перегреве

МВ2 
Перегрев 

Ошибки из-за перегрева платы

МВ1 Сообщение о перегреве 

отображается на экране вместе 

со звуковым сигналом, и машина 

прекращает работу. 

3. Устранение неполадок
Отключите питание панели управления и прекратите ее использование до тех 

пор, пока температура перегретой части не остынет. 

                                      � ВНИМАНИЕ!
 Поражение электрическим током!

Не прикасайтесь к внутренним частям оборудования.
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ЧАСТЬ 3. Отчет о сервисном 

событии
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Отчет о сервисном событии

1. Поставщик услуг
Наименование: Дата:

Компания:

Адрес:

Телефонный номер: Номер факса:

Адрес электронной почты

2  Описание устройства
Наименование: Серийный номер:

Номер детали: Номер партии: 

Версия ПО: Другие идентификаторы:

3. Описание события

4. Диагностика

5. Выполненое обслуживание
Выполнено: 1Дата: 

Действия: 
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6. Снятые детали
Наименование детали Номер партииРед. Заменил

7. Установленные детали
Наименование детали Номер детали Серийный номер Номер партииРед. Заменил

8. Проведенные испытания 
Испытание: Испытание:

Выполнил: Выполнил: 

Результат: Пройдено о Ошибка о Результат: Пройдено о Ошибка о 

Прикрепите дополнительные листы по мере необходимости
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Номер детали Серийный номер
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